Gerate-Steckbrief
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Bezeichnung

HTS 950

Hersteller ' Bosch
Protokoll | Bosch ANT
Geratetreiber | HTS 950

Besonderheiten

Gerét spricht nicht, sondern piepst
Das Gerat hat ein Display

Anschluss des
Gerats beim
Teilnehmer

1. Stecker des Telefons in das Hausnotrufgerét stecken

/

2. Telefonstecker des HNR in die Telefonbuchse (mittlerer
Steckplatz!!!) stecken.

/

3. Stromstecker in die Steckdose stecken. /

4. Gerat auf der Unterseite anschalten (s. yéeset) /

Rote Taste | Notruftaste
Tastenfunktionen | Tagestaste
Griine Taste | An- und Abmelden
Rote Lampe Grune
Lampe
Normalzustand -
Kontrollleuchten angemeldet aus an aus
(Lampen sind in die
. Normalzustand -
Tasten eingebaut!) aus an an
abgemeldet
Notruf | blinkt | an | aus
Stromausfall | aus | blinkt |  an/aus
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Betriebsbereit | Alles okay keine
Anzeige bleibt, bis
Abgemeldet Sie sind abgemeldet Anmeldung betatigt
wird
Nach 10 sec.
Angemeldet Sie sind angemeldet Erscheint wieder
Disol q ,betriebsbereit"
isplay un
Anzeigearten Achtung Netzausfall Strqmversprgung
Netzausfall Uberprifen
Bitte gglbe Sicherheitsuhr Gelbe Taste driicken
Taste driicken abgelaufen
Funkfinger Batterie des Fufis ist Batterie wechseln
Batterie leer leer lassen
Postleitung Stecker zur . .
unterbrochen Telefondose nicht drin Wieder einstecken

Reset des Gerats
(z.B. bei techn.
Stdérungen)

— Gerat umdrehen
— Gerat am Ein/Aus Schalter ein- und wieder ausschalten

Still legen des
Gerats

— Geréat umdrehen
— Gerat am Ein/Aus Schalter ausschalten, siehe Bild oben

Technische
Meldungen auf der
Zentrale

— Das HTS 950 kennt keinen ,Netzausfall“. Hier kommt gleich
die Meldung ,,Batterie leer® bei uns an!
— KEINE Netzwiederkehr!
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