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Bild 

 

Bezeichnung Lifeline Vi und Vi+ 
Hersteller Tunstall 

Protokoll Tunstall TTnew 

Besonderes 

− Das Gerät kann Duplex 

− Gerät verfügt über eine VoiceOverIP Funktion 

− Anrufannahme über Funkmelder möglich 

− Ein ausgelöster Alarm kann abgebrochen werden:  Nach Auslösung die grüne 
Taste drücken 

− Die Lautstärke kann am Gerät (Rückseite) eingestellt werden 

− Es gibt 3 verschiedene Ausführungen des Geräts: 

Ausführung 
mit gelber 
Abmelde-
Taste 

 
Rote Taste Notruftaste 

Gelbe Taste An- und Abmelden 

Grüne Taste Tagestaste 
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Ausführung 
mit blauer 
Abmelde-
Taste 

 
Rote Taste Notruftaste 

Grüne Taste Tagestaste 

Blaue Taste An- und Abmelden 

Ausführung 
mit grüner 
Abmelde-
Taste 

 
Rote Taste Notruftaste 

Gelbe Taste Tagestaste 

Grüne Taste An- und Abmelden 

Anschluss 
des Geräts 
beim 
Teilnehmer 

1. Telefonstecker des Geräts in die 
Telefondose stecken (linker Steckplatz). 
Alternativ: Anschluss am Router des TN 

2. Netzstecker in die Steckdose stecken 
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Rote 
Ruftaste 

 

Kontroll-
leuchte 

 

Ab-
wesenheits-
taste 
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Bedienungs-
Anleitung 

 
Reset des 
Geräts 

Den Stromstecker am Gerät (nicht an der DOSE!) kurz abziehen. Einen Moment 
warten und wieder einstecken. Dann ist das Gerät resetet. 

Still legen 
des Geräts 

Den Stromstecker am Gerät (nicht an der DOSE!) abziehen und den Telefonstecker 
aus der Dose ziehen. 

Technische 
Meldungen 
auf der 
Zentrale 

− „Netzausfall“, danach „Batterie leer“ 

− Wenn nach „Netzausfall“ wieder alles in Ordnung ist: „Netzwiederkehr“ 

− „Akku defekt“, wenn Spannung unter eine bestimmte Voltzahl sinkt 

− FuMe: Batterie leer 

Technische 
Ansagen des 
Geräts 

Warnung – Es ist keine 
Stromversorgung vorhanden 

Störung der Stromversorgung 

Warnung – die Telefonleitung ist 
unterbrochen 

Anschluss zum Telefonnetz unterbrochen 

Warnung – Notstromakku schwach Akku wird leer (z.B. nach Stromausfall) 

„In Kurze wird ein Inaktivitatsruf 
ausgelost. Bitte drucken 
Sie die Abstelltaste, um diesen Ruf 
abzubrechen.“ 

Sicherheitsuhr ist abgelaufen. 

 

 


