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Bild

Tunstall

Bezeichnung

Tunstall mobile care

Hersteller | Tunstall

Handy mit GPS-Ortung.

Besonderheiten

Die Einstellungendnnen nur per Software vorgenommen werden.

Tastenfunktionen | Notruftaste ‘

Befindet sich vorne am Handy (SOS). Durch langes

Mikrofon

SOS-Taste

Ein-/Aus-Taste

SOS-Taste (leuchtet blau
in der Ladestation)

Driicken (3 Sek.) wird der Notruf ausgelost.

Ein-/Aus-Taste

|
Anschlussleitung

Lautsprecher

Ladestation

S0S-Taste

Ein-/Aus-Taste

Bedeutet

ist dunkel
Display und

Bedienungs-
Anleitung

ist dunkel

MobileCare ist aus, also
nicht betriebsbereit
ODER MobileCare ist be-
triebsbereit und die
Leuchtanzeige ist aus,
um Energie zu sparen.
SOS-Taste kurz driicken.
Wenn die Tasten dann
immer noch dunkel sind,
ist MobileCare aus.

leuchtet griin

ist dunkel

MobileCare ist betriebs-
bereit. Hinweis! Um
Energie zu sparen,
schaltet sich die Leucht-
anzeige 1 Minute nach
Benutzung aus. Wenn
Sie MobileCare wieder
benutzen, z.B. die SOS-
Taste kurz driicken, wird
die Leuchtanzeige wieder
eingeschaltet.
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Reset und
ausschalten des

Gerats (bei techn.

Stdérungen)

Sonstiges
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leuchtet blau

ist dunkel

MobileCare steht in der
Ladestation und ist be-
triebsbereit

S0S-Taste

Ein-/Aus-Taste

Bedeutet

leuchtet griin

blinkt blau

Notrufempfanger wird
angerufen. MobileCare
steht nicht in der Ladesta-
tion.

leuchtet blau

blinkt blau

Notrufempfanger wird
angerufen. MobileCare
steht in der Ladestation.

leuchtet griin

leuchtet blau

Notruf wurde angenom-
men aber noch nicht be-
endet. MobileCare steht
nicht in der Ladestation.

leuchtet blau

leuchtet blau

Notruf wurde angenom-
men aber noch nicht be-
endet. MobileCare steht
in der Ladestation.

blinkt griin

ist dunkel

Warnung! Derzeit kein
Notruf méglich. Mobile-
Care versucht gerade, die
Verbindung zum Mobil-
funknetz aufzubauen.
Wenn Sie dennoch die
SOS-Taste 3 Sekunden
dricken, wird automa-
tisch ein Notruf ausge-
I6st, sobald die Ver-
bindung zum Mobilfunk-
netz besteht.

MobileCare ausschalten

® Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden gedriickt halten, bis beide
Tasten rot aufleuchten und ein Tonsignal erklingt.

v' Beide Tasten sind dunkel. MobileCare ist ausgeschaltet.

Einschalten

® FEin-/Aus-Taste 5 Sekunden gedrickt halten,
bis die SOS-Taste griin und die Ein-/Aus-Taste blau auf-
leuchtet. Dann Taste loslassen.

¥v' Ein Tonsignal erklingt. Die SOS-Taste leuchtet grin.
MobileCare ist eingeschaltet und betriebsbereit.

Hinweis! MobileCare schaltet sich automatisch ein,
wenn Sie es in die Ladestation stellen.

Die Konfiguration muss tber eine Software erfolgen und kann nicht vom
Nutzer selbst vorgenommen werden.

Das Handy sucht im Freien regelmafig alle 1,5 Minuten nach einer
aktuellen Position.
Wird ein Alarm ausgeldst, versucht das Geréat immer eine aktuelle Position

zu bekommen und und schickt diese an die Zentrale.
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